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Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für die

Her2-neu F/C/SISH Analyse Magen
mit Erfolg teilgenommen haben.

Her2-neu F/C/S-ISH Magen

Prof. Dr. med. M. Dietel
für die QuIP

Dr. med. W.J. Geilenkeuser
für das RfB
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- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelb-bedingt richtig, rot-falsch, grau-unbewertet)

Her2-neu F/C/S-ISH Magen
[Erfolgsquote 59/64 => 92,1 %]
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F/C/S-ISH Ergebnis
nicht amplifiziert 0

amplifiziert 1

Einschränkung der Beurteilbarkeit
Gewebe abgeschwommen

Färbung technisch fehlerhaft
kein repräsentatives Gewebe
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Übersicht Punktbewertung:


